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CORRESPONDANCE / CORRESPONDENCE

Amélioration de la sécurité d’une pompe 
de pharmacie par l’utilisation d’une 
imprimante 3D

Les pompes de pharmacie sont d’une aide précieuse dans la 
préparation des médicaments1. Les choix disponibles sur le marché
pour de telles pompes de pharmacie sont plutôt restreints2. Depuis
plus de 15 ans, notre département utilise une dizaine de pompes
Pharm-Assist (Healthmark Services, Montréal [Québec]) pour 
diverses préparations. Ce modèle de pompe convient aux opérations
du secteur fabrication du département de pharmacie de notre centre,
il sert tant en mode non stérile que stérile, y compris à l’accomplissement
de tâches telles que la dilution des antibiotiques ou la préparation
rapide et sûre des lots de fioles2. L’utilisation de ces pompes présente
de nombreux avantages, mais une défaillance est toujours possible. 
Il existe très peu d’information dans la littérature scientifique sur 
les erreurs de manipulation ou de fonctionnement des pompes de
pharmacie3. Selon le manuel d’instruction de la pompe, les erreurs les
plus courantes relèvent d’une programmation erronée de la pompe
ainsi que du coincement de la tubulure, notamment quand elle forme
un coude3. Il est possible d’éviter l’erreur de programmation de la

pompe par une double vérification indépendante de celle du volume
programmé, et par sa vigilance, l’opérateur de la pompe peut éviter le
coincement de la tubulure.

Lors de l’analyse de deux erreurs consécutives de préparation,
où il manquait des quantités importantes de liquide, nous avons
détecté, après avoir procédé à des simulations, un autre mode de
défaillance possible. Le modèle de pompe Pharm-Assist comporte
une touche « ADJUST » (ajuster) verte, qui est utilisée pour calibrer
la pompe, alors que la touche de démarrage du pompage est verte
et rouge et comporte les inscriptions « START / STOP » (débuter /
arrêter). Nous avons été en mesure de reproduire l’erreur rapportée
en appuyant sur le bouton « ADJUST » plutôt que « START /
STOP », ce qui initialise à nouveau la calibration de la pompe à
cette nouvelle valeur, pourtant erronée. Cette fausse manœuvre a
pour effet de « décalibrer » la pompe si le bouton « START /
STOP » est actionné immédiatement après la pression du bouton
« ADJUST », sans que l’opérateur se rende compte de l’erreur. 
L’emplacement du bouton « ADJUST », situé entre celui qui 
permet de déterminer le volume à pomper, soit « VOLUME », et
celui permettant de démarrer le pompage, soit « START / STOP »,
ainsi que la couleur verte de ce bouton peuvent contribuer à des 

Figure 1. A : Pompe Pharm-Assist sans cache-bouton. B : Pompe Pharm-Assist avec cache-bouton.
C : Modèle 3D du cache-bouton.
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erreurs d’utilisation de cette pompe, puisque la manipulation 
erronée mène à la programmation d’une perte du calibrage plutôt
qu’à l’entrée d’un volume de pompage. Une erreur semblable est
aussi possible avec le bouton « STORE MEMORY » (enregistrer la
mémoire) servant à la programmation de la pompe, qui est placé
symétriquement au bouton « RECALL MEMORY » (rappeler la
mémoire) utilisé pour l’activation de cette programmation. De plus,
ils sont tous deux de même couleur (figure 1A). Une évaluation 
interne effectuée par l’équipe du génie biomédical de l’hôpital après
le signalement du problème n’a révélé par ailleurs aucun problème
d’ordre technique ou mécanique.

Une meilleure conception de la pompe serait souhaitable, mais
ne permettrait pas de limiter les risques à court terme. C’est
pourquoi nous avons utilisé la technologie des imprimantes 3D afin
de fabriquer un cache-bouton, dont l’objectif est d’éviter l’utilisation
non intentionnelle des boutons portant à confusion. L’équipe de
génie biomédical a conçu cette pièce à l’aide du logiciel DesignSpark
Mechanical 1.0 (Informer Technologies) et d’une imprimante 3D
de modèle Mendel90 (Angleterre), adaptée par notre centre. Le
matériel utilisé est l’acide polylactique communément appelé
« PLA ». Il a été choisi pour sa rigidité et sa résistance à l’alcool. La
pièce a été vissée sur la pompe après vérification préalable des 
schémas techniques, notamment la position des composantes 
électroniques de la pompe (figure 1B et 1C).  

Il est maintenant virtuellement impossible d’accéder à ces deux
boutons critiques de façon accidentelle. Leur accès volontaire est
tout de même facile selon les avis des utilisateurs. Ces deux cache-
boutons en place devraient empêcher les erreurs de manipulation
de nos pompes Pharm-Assist.

Toutefois, des améliorations et des sécurités supplémentaires
devraient être envisagées par le fabricant pour sécuriser davantage
son appareil. De plus, afin que ce type d’erreur ne se reproduise pas,
tous les autres modèles de pompes pharmaceutiques disponibles sur
le marché devraient être soumis à une évaluation attentive des
risques potentiels.
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Clinical Pharmacy Activities: We Know What
to Do, but for Whom Should We Do It?

Clinical pharmacy is defined as “a health science discipline in
which pharmacists provide patient care that optimizes medication
therapy and promotes health, wellness, and disease prevention” and
“embraces the philosophy of pharmaceutical care”.1 The role of the
clinical pharmacist is to promote effective, evidence-based, safe, and
cost-conscious drug therapy to improve patient outcomes.2-4

The World Health Organization and the International 
Pharmaceutical Federation5 have stated that pharmacist services
“have been associated with improved health and economic out-
comes, a reduction in medicine-related adverse events, improved
quality of life, and reduced morbidity and mortality” (p. 12). These
positive outcomes have been demonstrated in observational studies,
randomized controlled trials, and systematic reviews.6-10

Recently, consensus clinical pharmacy key performance 
indicators (cpKPIs) were developed in Canada.11 A cpKPI is a quan-
tifiable process measure of a clinical pharmacist activity that has
been shown to be associated with positive outcomes.11 The 8 cpKPI
activities are reconciling admission medications, participating in 
interprofessional patient care rounds, developing and initiating a
pharmaceutical care plan, resolving drug therapy problems (DTPs),
educating patients during their hospital stay, educating patients at
discharge, reconciling medications at discharge, and providing com-
prehensive direct patient care in collaboration with the healthcare
team.6-11

Given the relatively limited number of inpatient clinical 
pharmacists in Canada (fewer than 5000 across the country),12 it is
clear that demand for these cpKPI activities will be greater than the
system’s capacity to deliver them to all patients. Therefore, some
mechanism is needed to prioritize delivery of cpKPI activities to 
patients. The value index has been proposed to help pharmacists
prioritize clinical activities.13 The value index takes into account the
prevalence of the condition of interest in the patient population,
the quality aggregate of the proposed activity (where the quality 
aggregate encompasses quality of evidence, effectiveness in relation
to clinically important outcomes, impact on safety, efficiency, direct
link between pharmacist’s activity and outcome, and reliance on
the pharmacist to perform the activity), and the effort required to
perform the activity.13

Complex chronic conditions are prevalent and impactful 
diseases that account for a disproportionate number of emergency
department visits, hospital admissions and readmissions, and 
prolonged lengths of stay, as well as a disproportionate amount of
overall health resource utilization in Canada.14,15 A very small 
number of case-mix group diseases account for a significant 
proportion of acute care bed utilization across Canada. For example,
within the Interior Health authority of British Columbia, the lead-
ing nonsurgical diseases driving case-mix group data are heart 
failure, atrial fibrillation, ischemic heart disease, acute coronary 
syndrome, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, 
urinary tract infection, depression, poisoning or toxic drug effect,
and acute gastrointestinal bleeding (S. McMillan, Strategic 
Information Analyst, Strategic Information Management, Interior
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